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〔摘 要〕: 设计一款新型电动推拿椅，主要包括支架设计: 把手、行走系统、底座等零部件设计，以及
机械推拿方式研究: 推拿传动系统主要零部件设计等; 并利用三维设计软件进行模拟装配，由此确定系统各零
部件的结构尺寸和方案等，为有关企业生产提供参考。


































































































3. 1. 1 推拿椅支架把手设计
如图 3 所示，把手功能如下:
( 1) 扶手功能;





图 3 支架把手 图 4 推拿椅倾斜角度调节
3. 1. 2 推拿椅行走系统设计
行走系统设计如图 5 所示，滚球上部分上接臀
部推拿模块，下接行走系统。行走原理参考机械鼠
标的滚球传感系统，如图 6 所示，只是把 X － Y 滚
动轴连接动力系统和控制系统，便可带动滚球自由
滚动。










( 1) 如图 7 － A 所示，底座和滚球完全接触。
功能: 固定推拿椅，使椅子固定在一个地方，一个
角度;
( 2) 如图 7 － B 所示，底座和滚球一个走向
( X 轴或 Y 轴) 上可滚动，另一方向与滚球接触，
不可滚动。功能: 使椅子可前后或左右摆动，但不
可行走。
( 3) 如图 7 － C 所示，底座只有一个点和滚球接


























［2］尹志强，机电一体化系统课程设计指导书 ［M］ . 北
京: 机械工业出版社，2007
［3］陈荷娟，机电一体化系统设计 ［M］ . 北京: 北京理
工大学出版社，2008
［4］孙志礼，机械设计 ［M］ . 沈阳: 东北大学出版社，
2000
［5］成大先，机械设计手册 ( 第五版) ［M］，北京: 化学
工业出版社，2008
［6］杨晓琦，胡仁喜，UG NX 6. 0 中文版标准教程 ［M］，
北京: 清华大学出版社，2008
［7］唐人科技，Auto CAD 2009 中文版从入门到精通 ［M］，
中国青年出版社，2009
12医疗装备 2011 第 11 期
